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D102-2 en D101-2  ontbreken in mijn ingangsaansluiting van mijn IO-4550 oscilloscoop

Gate van Q101-2 geen signaal meetbaar 
417-854 = SF83045 =SF50077 = E304 = JFET 30V 15Ma  (N-Ch )

Misschien NTE6410 = 30-35volt  50mA

Q101   D= 9,0volt

G= 8,9volt


S= 8,2volt

Q102   D= -6,6v


G= -12,7v


S= -13,5v
